采购需求
一、采购服务需求
1.总体目标
1.1 PCR核酸实验室一体化建设项目 
根据国家、省、市关于加强秋冬季新冠肺炎疫情防控工作的文件要求，进一步加强我县新冠病毒核酸检测能力建设，提升检测能力，满足重点人群“应检尽检”，其他人群“愿检尽检”的需求。我院新建后的PCR实验室新冠核酸日检测量可达到100-400人份。结合本院实际需求，供应商需提供整套完善的新建PCR 实验室方案，包括场地规划设计、仪器设备、信息化系统建立、样本物流体系建立、质量控制体系搭建、人才技术培训、试剂及配套耗材集中供应、协助建立完善PCR实验室验收资料（质量文件、SOP文件）等一体化服务。
1.2 实验室新建
实验室要求布局科学，流程合理，需满足新冠病毒核酸、普通病原体核酸、艾滋病病毒核酸、结核等检测功能。要求达到中国工程建设标准化协会《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》（T/CECS662-2020）加强型医学 BSL-2实验室施工验收标准。
1.3 设备完善
设备的档案建立、装机验证、培训上岗、维护保养、年度校准、故障维修，由供应商协助科室完成；所供检验设备相当于或优于清单所提供的设备。提供设备的安装维护手册、操作手册等技术文件各1份，以及设备软件和测试分析报告等全套资料。
1.4 试剂耗材供应成本控制
根据供应商承诺优惠标准核算的试剂价格，按时、准确提供院方所需的试剂耗材，设备及配套试剂项目同品牌规格的试剂耗材价格不得高于周边同级别医院价格，所投开放性试剂相当于或优于清单所提供的品牌。确保物流运输符合安全规范。在提高医院社会效益与经济效益的同时，降低检验科试剂耗材采购成本。所有试剂均进行验证合格后使用于临床检测。
1.5 信息化建设
供应商须提供专业的实验室信息管理系统、库存管理系统、试剂在线订购系统、质控网络化管理系统。 
1.6 外部评审、实验室验收
供应商需协助院方建立完善PCR实验室的相关质量体系文件、流程文件、相关记录等，全力协助实验室通过验收。
二、其他服务要求
2.1 供应商需向院方提供完整的实验室质量管理综合解决方案，涉及质控品、质控软件、质控培训等。
2.2 供应商需向院方提供未经使用的全新设备，不经院方同意不得更换现有试剂品牌、规格。不提供低劣过期试剂，不提供未经检验检测的试剂。凡提供的试剂确因质量问题被院方提出退货要求，无条件接受退货；并承担由此而给医院和科室带来的一切损失。
2.3 供应商试剂相关设备在合同期内维修及配件更换费用须由供应商承担，如一时无法修复的设备、仪器，必须提供备用机供采购人使用。
2.4 供应商需配备完善的维保服务工程师团队，并可以维护、保养、维修各主流品牌的设备。响应时间24h之内，紧急维修响应时间4h之内。
2.5 供应商须提供专家团队指导，对新开展项目提供技术支持和学术指导；每年安排一定次数的工作人员专业培训；根据医院学科建设需求，每年至少1次邀请著名专家、学者与院方进行学术交流；安排医院相关人员参加地区性或全国性的行业会议或学术会议等。
2.6货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。
2.7如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于交易文件的相关要求。
2.8供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。(厂家出具的合格证书供货时提供)
* 三、供应商资质要求
*1.1、供应商需具有项目业绩经验。投标人自2018年1月1日以来，在本省内须具有3个以上加强型医学生物安全二级实验室改造、建设等项目业绩，需提供中标通知书或合同，证明实验室验收通过材料。
*1.2、供应商需保证在合同签订后20天内，完成实验室新建，装修及设备进场及后续验收工作。

四、PCR室设备采购清单
	序号
	清单名称
	清单特征
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	一区

	1
	-20℃~-40℃冰箱
	1，国产知名品牌
2、-20℃~-40℃冰箱
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	1

	2
	2-8℃医用冰箱
	1、 知名国产品牌
2、 名称：2-8℃医用冰箱
3、 含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	1

	3
	旋涡振荡混匀器
	1、 国产知名品牌
2、 名称：振荡混匀器
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	1

	4
	移液器（5个量程）
	1、 进口品牌
2、 名称：移液器
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	支
	1套

	5
	高速离心机
	1、 国产知名品牌
2、 名称：高速离心机
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	1

	6
	医用洁净工作台
	1、国产知名品牌
1、名称：医用洁净工作台
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	1

	7
	移动式紫外消毒车
	1、国产知名品牌
2、名称：移动式紫外消毒车
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	1

	8
	电脑及打印机
	1、国产知名品牌
2、名称：电脑及激光打印机
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	各1

	二区

	1
	立式压力蒸汽灭菌器（内排式）
	1、知名国产品牌
2、名称：立式压力蒸汽灭菌器
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	1

	2
	移动式紫外消毒车
	1、国产知名品牌
2、名称：移动式紫外消毒车
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	1

	3
	移液器（5个量程）

	1、进口品牌
2、名称：移液器（各种量程）
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	套
	1


	4
	移液器（8联排）
	1、进口品牌
2、名称：移液器
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	1

	5
	恒温金属浴
	1、名称：恒温金属浴
2、具体参数详见设备清单。
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	1

	6
	生物安全柜（双人全排）
	1、国产知名品牌
名称：生物安全柜（全排）
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	1

	7
	高速冷冻离心机
	1、国产知名品牌
2、名称：高速冷冻离心机
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	1

	8
	高速离心机
	1、知名国产品牌
2、名称：离心机
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	1

	9
	2-8℃~零下25℃医用冷藏冷冻冰箱
	1、国产知名品牌
2、名称：2-8℃~零下25℃医用冷藏冷冻冰箱
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	1

	10
	全自动核酸提取仪
	1、知名品牌
2、名称：全自动核酸提取仪（96孔）。
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	1

	11
	旋涡振荡混匀器
	1、国产知名品牌
2、名称：旋涡振荡混匀器
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	1

	12
	电脑及条码打印机、扫码枪
	1、国产知名品牌
2、名称：电脑及条码打印机
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	支
	1套

	13
	掌上离心机
	1、国产知名品牌
2、名称：掌上离心机。
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	1

	14
	-80℃超低温冰箱
	1、国产知名品牌
2、名称：-80℃超低温冰箱
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	1

	三区

	1
	全自动荧光定量PCR仪器
	1、知名品牌
2、全自动荧光定量PCR仪器（96通道）
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	1

	2
	UPS
	1、国产知名品牌
2、名称：不间断电源UPS（3KV）
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	1

	3
	移动式紫外消毒车
	1、国产知名品牌
2、名称：移动式紫外消毒车
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	1

	4
	电脑
	1、名称：电脑
2、具体参数详见设备清单。
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	1

	四区

	1
	2-8℃医用冷藏冰箱
	1、国产知名品牌
2、名称：2-8℃医用冷藏冰箱
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	1

	2
	移动式紫外消毒车
	1、国产知名品牌
2、名称：移动式紫外消毒车
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	1

	3
	掌上离心机
	1、国产知名品牌
2、名称：掌上离心机
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	1

	4
	旋涡振荡混匀器
	1、国产知名品牌
2、名称：旋涡振荡混匀器
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	1

	5
	移液器（5个量程）
	1、进口品牌
2、名称：移液器
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	支
	1套

	6
	电热恒温箱
	1、国产知名品牌
2、名称：电热恒温箱。
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	1

	7
	96孔振荡器
	1、国产知名品牌
2、名称：96孔振荡器
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	1

	样本接收区

	1
	[bookmark: _GoBack]电脑和条码打印机、扫码枪
	1、 国产知名品牌
2、 名称：电脑及条码打印机
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	套
	1

	消毒间

	1
	立式压力蒸汽灭菌器（内排式）
	1、知名国产品牌
2、名称：立式压力蒸汽灭菌器
3、含采购、安装、调试等全部内容。满足使用和验收要求。
	台
	1






五、试剂最高限价
	序号

	
条款名称
	
编列内容

	
	
	有 PCR 实验室及设备采购和 PCR 实验室（280平方米）建设设计施工的全部费用，供应商须综合考虑。

	




1
	



最高限价
	1、 设备及实验室设计施工投标限价为 217 万元；
2、新冠试剂最高限价：
	检测项目
	最高限价/人份

	新冠核酸检测试剂（提取）
	20元

	新冠核酸检测试剂（扩增）
	17元

	核酸检测配套耗材（病毒采样管、滤芯枪头、薄壁管)
	10元


3、 		其他试剂投标限价为对应《检查项目收费标准》的 XX%。
	《检查项目收费标准》（其中△为有收费编码无收费金额，医院根据实际情况向物价部门申报价格）

	检测项目
	收费标准（元）
	编码

	乙肝HBV-DNA 定量检测（血液）
	140
	250403072

	肺炎支原体DNA（咽拭子）
	△
	250403065

	巨细胞病毒DNA（尿液、血液）
	△
	250403065

	结核杆菌DNA(痰液、尿液、脑脊液、胸腹水、关节积液)
	△
	250403065

	淋球菌DNA（分泌物）
	△
	250403065

	沙眼衣原体DNA（分泌物）
	△
	250403065

	解脲支原体UU-DNA（分泌物）
	△
	250403065

	单纯疱疹病毒DNA（分泌物）
	△
	250403065

	人类乳头瘤病毒HPV6/11DNA（分泌物）
	340
	250403066

	高危型HPV16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68(宫颈脱落细胞)
	340
	250403066


投标人任一报价均不得超过最高限价，超过最高限价的报价无效。如遇政策性价格调整，则按省市物价部门调整后的标准执行。
需提供每项目的汇总报价及单品耗材报价



